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LLIINNEEAAGGEE ® Х И Р У Р Г И Ч Е С К А Я Т Е Х Н И К А

УДАЛЕНИЕ ВКЛАДЫША
Для удаления полиэтиленового вкладыша гибким сверлом через

направитель просверливают отверстие рядом с центром
вкладыша |РИСУНОК 13.

При помощи 3.5мм шестигранной отвертки 20мм спонгиозный
винт вкручивают в подготовленное отверстие, пока вкладыш
не будет извлечен |РИСУНОК 14.

Для удаления металлического или керамического вкладыша
прикрутите экстрактор вкладыша соответствующего размера к
рукоятке импактора чашки. Установите выступы экстрактора в
углубления на лицевой поверхности чашки, нанесите два
удара молотком |РИСУНОК 15 и проверьте, выпал ли вкладыш.
Повторите, если необходимо, пока вкладыш не будет извлечен.РИСУНОК 13 | 

РИСУНОК 14 | 

РИСУНОК 15 | 
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LLIINNEEAAGGEE ® Х И Р У Р Г И Ч Е С К А Я Т Е Х Н И К А

ФИКСАЦИЯ ВИНТАМИ
Система LINEAGE® имеет чашки с тремя отверстиями под

винты. Определите положение винта и выберите сверло
необходимой длины. Предлагается использовать сверла
диаметром 3.2 и 4.5мм. Направители для сверл 3.2 и 4.5мм 
и имеют варианты с фиксированным и изменяемым углом.

Вставьте сверло в направитель и осторожно просверлите
вертлужный кортикальный слой |РИСУНОК 5.

Для определения необходимой длины винта используйте
измеритель |РИСУНОК 6.

ВНИМАНИЕ: Ввиду васкуляризации внутренней поверхности таза введение
винтов в медиальной части вертлужной впадины должно быть тщательно
продумано.

Если кость очень плотная, введение винтов облегчается
применением метчиков. Захватывайте головку винта
винтодержателем и используйте шестигранную отвертку для
ориентировки и фиксации винта. 

Централизуйте винт, чтобы не повредить резьбу и достигнуть
полного погружения головки винта в отверстие. Удалите
винтодержатель |РИСУНОК 7 для погружения головки винта
заподлицо, что обязательно для полной посадки вкладыша.
Для проверки возможности полной посадки постоянного
вкладыша можно сначала установить пробный вкладыш или
рукой проверить внутреннюю поверхность чашки, не
выступает ли головка винта.

ВНИМАНИЕ: Полная посадка вкладыша в чашку возможна, когда все
головки винтов расположены ниже внутренней поверхности чашки.
Полная и беспрепятственная посадка важна для прочной и
долговременной фиксации имплантата.

РИСУНОК 5 | 

РИСУНОК 6 | 

РИСУНОК 7 | 
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ПРОДУКЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Profemur L (R)
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PROFEMUR® L
система тотального эндопротезирования

тазобедренного сустава
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